7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, 1204 Budapest, Köves u. 1.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Röntgen Osztály digitalizálása és PACS rendszer telepítése I, II. rész
3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
4. a) Eredményes volt-e az eljárás:  igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: 
c)( Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  igen
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): I. részre 1 ajánlat, II. részre 2 ajánlat
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
1. Ajánlattevő  neve: Trade Tech Kft.
Címe: 1113 Bp. Tas vezér u. 20. II./E.5.
A II. részre tett ajánlatot. A részletes ajánlatot mellékeli az ajánlatkérő.
2. Ajánlattevő  neve: Philips Magyarország Kft. közös ajánlata az SG Eszközlizing Magyarország Kft-vel 
Címe: 1117 Bp. Aliz u. 1.

A I. részre tett ajánlatot. A részletes ajánlatot mellékeli az ajánlatkérő.
3. Ajánlattevő  neve: Medimat Kft. 
Címe:1224 Bp. XIV. utca 37.
A II. részre tett ajánlatot. A részletes ajánlatot mellékeli az ajánlatkérő.
I. Rész.

Bírálati szempontok
	
	
	Ajánlattevő válaszai

	Ajánlatevő neve:
	
	Philips Magyarország Kft. és SG Eszközlízing Magyarország Kft.

	A készülék forgalmazója:
	
	MEDIMAT KFT.

	Megajánlott termék gyártója
	
	CARESTREAM HEALTH INC.

	Ajánlott készülék típusa
	
	DRX-1

	Származási ország:
	
	USA

	
	
	

	2. MOBIL DIREKT DIGITÁLIS DETEKTOR
	
	

	Orvos-műszaki jellemző
	Minimum követelmény
	Az ajánlott készülék paraméterei

	A detektor mérete (burkolattal együtt értendő befoglaló méret) legyen kompatibilis a szabványos 35x43 cm méretű röntgen kazettával az ISO 4090 szabvány szerint. 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=40
	Kérjük megadni 

Ha kompatibilis, akkor maximális pontot kap, ha nem, akkor nem kap pontot
	Igen. A burkolattel együtt értendő befoglaló méret kompatibilis az ISO 4090 szabvány szerint a 35x43 cm méretű szabványos röntgen kazettával. 

	A detektor legkisebb súlya (burkolattal együtt) 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=5 
	Max. 5 kg 

minél kisebb a súlya, annál több pontot kap
	3,9 kg

	Legkisebb pixel méret 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=5
	Max 150 µm/képpont 

minél kisebb a pixelméret, annál több pontot kap
	139 µm/képpont

	A detektor folyamatos üzemének biztosítása: a detektor legyen alkalmas a folyamatos felvételezésre 0-24 órában, a felvételek közötti egy percnél hosszabb üzemszünet nélkül 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=10
	Kérjük megadni 

ha alkalmas, akkor maximális pontot kap, ha nem, akkor nem kap pontot
	Igen.. A detektor akkumulátora max. 10 másodperc alatt feltöltött akkumulátorra cserélhető.A detektor egy feltöltött akkumulátorral kb. 80 expozíciót tud ellátni. Figyelembe véve a felhasználó forgalmát ez 24 óra alatt legfeljebb 3 akkumulátor cserét jelent, ami fél percnél hosszabb üzemszünetet nem eredményez. 

	Felvételi protokollok megjelenítése 3D-s emberalak ábrázolással 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=10
	Kérjük megadni Előny a megléte
	Igen. A vizsgálati protokolok megjelenítése (felvétel típusa és felvétele iránya) 3D-s emberalak ábrázolással történik. 

	Automatikusan készített sugárrekesz maszk real-time kézi után-állítása 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=5
	Kérjük megadni Előny a funkció megléte
	Igen, a vezérlői konzolon bármilyen négyszög alakzatú kitakarás létrehozható manuálisan, nagyon egyszerű kézmozdulatokkal. Erre azért van szükség, mert az automatikus sugárrekesz maszkolás esetenként hasznos információkat is kitakar.


	
	
	Ajánlattevő válaszai

	Ajánlatevő neve:
	
	Philips Magyarország Kft. és SG Eszközlízing Magyarország Kft.

	A készülék forgalmazója:
	
	MEDIMAT KFT.

	Megajánlott termék gyártója
	
	CARESTREAM HEALTH Inc.

	Ajánlott készülék típusa
	
	DirectView Max CR     (CR 975)

	Származási ország:
	
	USA

	
	
	

	3.A és B. 
NAGYKAPACITÁSÚ ÁLTALÁNOS és MAMMMOGRÁFIÁS CÉLÚ DIGITÁLIS FOSZFORLEMEZ KIOLVASÓ BERENDEZÉS 
	
	

	Orvos-műszaki jellemző
	Minimum követelmény
	Az ajánlott készülék paraméterei

	Maximális felbontás 18x24-es mammográfiás kazettával, mammográfiás üzemmódban
BÍRÁLATI SZERMPONT S=10
	Min. 50 µm/képpont
Kisebb jobb. Csak az 50nél jobb értékre jár arányosan pont.
	48,5 µm/képpont

	Amennyiben a paciens-kazettaazonosító eszköz vonalkód 
BÍRÁLATI SZERMPONT S=5
	Kérjük megadni Előny a vonalkód, amennyiben a kiolvasó munkalistájában legalább TAJ számra való kereshetőség.
	A berendezés vonalkód kiolvasóval végzi a kazetta-paciens azonosítást. A berendezés munkalistájában szerepel a TAJ szám, ez alapján is lehet keresni. 

	Felvételi protokollok megjelenítése 3D-s emberalak ábrázolással 
Előny a megléte 
BÍRÁLATI SZERMPONT S=5
	Kérjük megadni
	Igen, a felvételi protokolok megjelenítésére választható a 3D-s emberalak megjelenítés, mely nagymértékben segíti a röntgenasszisztens munkáját 

	Automatikusan készített sugárrekesz maszk real-time kézi után-állítása Előny a funkció megléte
BÍRÁLATI SZERMPONT S=5
	Kérjük megadni
	Igen, a vezérlői konzolon bármilyen négyszög alakzatú kitakarás létrehozható manuálisan, nagyon egyszerű kézmozdulatokkal. Erre azért van szükség, mert az automatikus sugárrekesz maszkolás esetenként hasznos információkat is kitakar.

	Foszfor lemezes kazetták
	
	

	Foszforlemez technológiai kialakítása Merevített foszfor lemezes kialakítás  
(a foszforlemez merev lapra vagy közvetlenül a kazettára  szerelt kialakítású, nem flexibilis) 
BÍRÁLATI SZERMPONT S=15
	Kérjük megadni
	. Igen, merevített foszforlemezes technológia. A foszforlemezezek a kazettában egy méhsejt mintázatú lapra vannak rögzítve. A kazettákból a készülék a lap végénél fogva húzza ki a lemezeket, mialatt semmiféle mechnikai kontaktus nem lép fel.


	
	
	Ajánlattevő válaszai

	Ajánlatevő neve:
	
	Philips Magyarország Kft. és SG Eszközlízing Magyarország Kft.

	A készülék forgalmazója:
	
	MEDIMAT KFT.

	Megajánlott termék gyártója
	
	CARESTREAM HEALTH INC.

	Ajánlott készülék típusa
	
	Point of Care CR 360 

	Származási ország:
	
	Izrael

	
	
	

	4. KÖZEPES KAPACITÁSÚ DIGITÁLIS FOSZFORLEMEZ KIOLVASÓ

BERENDEZÉS 
	
	

	Orvos-műszaki jellemző
	Minimum követelmény
	Az ajánlott készülék paraméterei

	
	
	

	A foszfor lemezes kiolvasó szoftver jellemzői
	
	

	Az érintőképernyős felhasználói felület megléte a megfelelő monitorral.
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=5
	Kérjük megadni
	Igen, a berendezés konzoljának kezelői felülete kifejezetten a klaviatura nélküli vezérlésre alkalmas. A program megfelelően nagy grafikus ikonokkal vezérelhető az érintőképrnyőn.

	A vezérlői konzol képernyőjén megjelenő, virtuális billentyűzet megléte 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=5
	Kérjük megadni
	Igen, az érintőképrnyőn megjeleníthető egy virtuális klaviatura, mellyel a paciens adatai manuáliasn megadhatók

	Testtájék szerinti karakterisztikák felhasználói programozhatósága: 

- röntgen berendezések expozíciós karakterisztikáihoz illesztve (Pont csak akkor jár, ha legalább kétféle röntgen berendezéshez a felhasználó által külön választható karakterisztikák. Ady Endre út és csepeli telephely) 
BÍRÁLATI SZEMPONT  S=5
	Kérjük megadni
	Igen, 4 különféle röntgen berendezés expozíciós karakterisztikájához lehet programozni a paramétereket. A berendezésekhez tartozó karakterisztikák között váltani lehet a vezérlői konzolról.


II. Rész.

Bírálati szempontok
	
	
	
	Ajánlattevő válaszai
	Ajánlattevő válaszai

	
	Ajánlatevő neve:
	
	MEDIMAT Kft.
	TRADE-TECH

	
	Szakmai elvárás

	Min. Felt.
	
	

	
	
	
	
	

	
	Ártábla szerinti tételszám: 1. A. 
PACS szoftver 
	1db
	1db
	1 db

	
	A szoftver forgalmazója:
	
	Carestream Health Inc. 
	VEPRO AG.

	
	Megajánlott szoftver fejlesztője
	
	Carestream Health Inc.
	VEPRO AG.

	
	Ajánlott szoftver típusa / verzió száma:
	
	CARESTREAM PACS V11.1
	8.0 verzió

	
	Származási ország:
	
	USA
	Németország

	
	
	
	
	

	
	Ártábla szerinti tételszám:1. B. 
Képarchiváló és menedzsment SZERVER rack 19”
	1db
	1db
	1 db

	
	A készülék forgalmazója:
	
	HRP Hungary Kft. vagy CHS Hungary Kft. 
	DELL

	
	Megajánlott termék gyártója
	
	DELL Co.
	DELL

	
	Ajánlott készülék típusa
	
	DELL PowerEdge R510
	Quad Core XEON E5504

	
	Származási ország:
	
	UK
	Németország

	78.
	A teljes körű garancia maximális ideje a PACS szerverekre, RAID képtárolóra és archiváló eszközre: min. 36 hó
BÍRÁLATI SZEMPONT
	Igen
Kérjük megadni a hónapok számát
	Igen, 36 hónap a PACS szerverekre, RAID képtárolóra és archiváló eszközre
	36 hó, kiterjesztett opcionális garancia 60 hónapra


b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a csatolt táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 0-20ig 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:  a legkedvezőbb ajánlati elem kapta a maximális 20 pontot, a többi arányosan kevesebbet és ezt kell felszorozni az adott súlyszámmal. Valamely funkció megléte esetén a max. 20 pontot, amennyiben nem rendelkezik az adott funkcióval, úgy 0 pontot kap az ajánlat, és ezt kell megszorozni az adott súlyszámmal, majd ajánlatonként a pontszámok összeadásra kerültek és a legtöbb pontszámot elért ajánlattevő az eljárás nyertese. 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
8. 
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
I. Részre: Philips Magyarország Kft. és az SG Eszközlizing Magyarország Kft.  közös ajánlata 1117 Bp. Aliz u. 1., a tárgyalás eredményeként megajánlott ellenszolgáltatás bruttó 110 250 000 Ft (amely összeg bruttó 600 000 Ft termékvásárlást is magába foglal), valamint opcionálisan a helyiség kialakításának vállalkozási díja 3 MFt + ÁFA, mert összességében a legelőnyösebb ajánlatot adta. 
II. részre: a Medimat Kft. 1224 Bp. XIV. u. 37. , bruttó 43 360 000 Ft.

mert összességében a legelőnyösebb ajánlatot adta. 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
9.
a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? igen


b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: I. résznél a Medimat Kft.

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:


b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet: -

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:


b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: 2010. 12.20.
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. 12.30.
14.* Egyéb információk: 2010.12.31.
Az ajánlatkérő felkéri a nyerteseket, hogy a szállítási szerződést és annak mellékleteit cégszerűen aláírva a szerződéskötés időpontjáig küldjék meg a Gazdasági Igazgatóság részére. 

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: 2010/S 159245964, KÉ-24373/2010.
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. 12.20. 13 óra
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. 12.20.
19.* Az összegezés javításának indoka: -







Dr. Gerő Gábor








  főigazgató
